Lichttibertragung in Endodontologie und Parodontolo-
gie zu Hause. Leider sind bei verschiedenen Herstellern
die physikalischen Grundlagen verkannt worden und es
wird immer noch eine dem Nd:YAG sehr dhnliche Wel-
lenldnge von 980 nm produziert, obwohl dessen Einsatz
beischon niedrigen Leistungen sehrtief, ja sogar manch-
mal folgenschwer ins Gewebe eindringen kann. Diese

Lasertypen sind fiir den chirurgischen Einsatz aus ver- .

schiedenen Griinden heute nicht zu empfehlen. Die Ein-
fuhrung des Erbium:YAG-Lasers 1989 hatte die zu Recht
verunsicherte Zahnarzteschaft nicht fiir dessen routine-
mafigen Einsatz vor der Kompositfiillung iberzeugen
konnen, dadiedamals verfiigbaren Gerite nicht iiber die
notwendige Leistung verfligten. Heute sind die Gerite
derinzwischendritten Er:YAG-Generation aus einer mo-
dernen, zukunftsorientierten Praxis nicht mehr wegzu-
denken. Nur die bisher mangelhafte Information der Pa-
tienten und in manchen Lindern auch in gewisser Hin-
sicht unangepasste Gesundheitssysteme verhindern
eine weite Verbreitung dieser heute beherrschten Tech-
nologie der modernen Fiillungskunde. Somit steht fiir

38

verfuigen. Dassdiesimmerweniger geschiehtsetztvoraus,
dass ein Hauptmerk auf hochstehende Fortbildung auch
fur Laseranwender angeboten wird.

Wie kann ein Zahnarzt dann den fiir seine Praxis pas-
senden Laser herausfinden?

Die heute verfiigharen Wellenlingen sind bekannt, deren
Haupteinsatzgebiete auch. Es ist z. B. heute unbestritten,
dass ein KPT-Laser sehr geeignet ist fiir den Einsatz in der
Endodontologie. Istes aber verntinftig ca. 30.000-40.000
€ fur ein Einsatzgebiet auszugeben, welches in der (b-
lichen Praxis nuretwa 2-5 % der Behandlungen ausmacht
und durch einen nur einmaligen Einsatz pro Wurzel erst
noch diese Behandlungen auf ein Minimum beschrankt
werdén konnen? Fir eine reine Endo-Praxis scheint aus
heutiger Sicht dieses Gerit aber dem Diodenlaser in der
Endo-Problematik tiberlegen zu sein. Dieses Beispiel soll
andeutungsweise aufzeigen, dass eine genaue Analyse
der Praxisstruktur vor jedem Laserkauf notwendig ist. Fiir
die chirurgisch tatige Praxis ist ein CO,-Laser sicher uner-
lasslich, ein zusitzlicher Er:YAG-Laser wiinschbar. Aber
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